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Doel: 
Het gebruik van de potentiometrische titratiemethode bij de chloride-
bepaling in dieetkaas te toe tsen door deze t e vergelijken utet de gra-
vimetrische methode zoals voorgeschre ven in NEN 3773. 
Samenvatting : 
In 1981 he bben 3 laboratoria in 10 verschillende maanden van 10 
monsters dieetkaas (elke maand één) het chloridegehalte in duplo 
volgens beide onderzoekmethoden bepaald. 
Het niveau e n de analysespreiding van beide onderzoekmethoden zijn met 
elkaar vergeleken. 
Conclusies: 
1. Het de potentiometrische titratiemethode \Wrdt in dieetkaas ee n 
iets ltoger chloridegehalte gevonden dan met de gravimetrische 
methode volgens NEN 3773 . Dit verschil ligt tussen 0,024 en 0,049%. 
2. De herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de pote ntiome-
trtsche titratiemethode zi jn eerder beter en zeker niet slechter 
dan die van de gravimetrische methode volgens NEN 3773. 
Verantwoordelijk: ir H. Oortwijn 
Hed e~.rer ker J. Labrijn ö 
Samensteller m~.r G.A. Herdmuller ... ~ · 
Projektleider ir H. Oort~olijnC i{) 
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1.1 Laboratoria en me thoden van onderzoek 
De monsters dieetkaas zijn in het kader van de niveaucontrole door het 
RIKILT gestuurd naar het Kaascontrolestation "Friesland " in Leeuwarden 
en het Zuivelcontrole- instituut in Leusden. 
Van de monsters is 2 dagen na de verzenddatum door het RIKILT en 
bovengenoemde laboratoria het chloridegehalte in duplo volgens 2 
onderzoekmethoden bepaald. 
a. NEN 3773 Gravimetrische bepaling van een laag gehalte aan chloride 
b. NEN 3762 Potentiometrische titratiemethode. 
1.2 Verzenddata van de monsters 
Monster RIKILT- nr. Verzenddatum 
1 70038 1981- 01 - 27 
2 70069 1981- 03- 03 
3 70109 1981- 04- 14 
4 70134 1981- 05- 12 
5 70159 1981- 06- 16 
6 70184 1981-08- 04 
7 70202 1981-09-08 
8 70226 1981-10- 13 
9 70250 1981- 11- 17 
10 70279 1981- 12- 15 
De analyseresultaten zijn vermeld in de tabellen 1 en 2 . 
2 . Niveau 
In t abel 1 staan t e vens de gemiddelde chloridegehalten die per mons ter 
met beide methoden verkregen zijn en de verschillen tussen beide 
methoden. 
Het gemiddelde verschil tussen beide methode n is 0,037% absoluut of 
wel ci rca 10% relatie f. Dit verschil is significant van nul afwijkend. 
In tabel 3 zijn per laboratorium en per monste r de verschillen tusse n 
beide methode n vermeld. Elk laboratorium vindt tussen beide methoden 
een systematisch verschil . 
Van elk gemiddeld verschil is het 95% be trouwbaarheidsinterval bere-
kend. 
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Gemiddeld verschil tussen beide met hoden (potentiometrisch-gravi-
metrisch) in % 
- 95% betrouwbaarheids-n V 
i nterval 
lab. A tabel 3 10 + 0 , 04/1 + 0 , 02LI tot + 0 , 064 
lab. B tabel 3 10 + 0 , 027 + 0 , 020 tot + 0, 03'• 
lab. c tabel 3 9 + 0,03LI + 0 , 005 tot + 0 , 062 
gem. per monster tabel 1 10 + 0,037 + 0 , 02{1 tot + 0 , 049 
Conclusie 
Aannemende dat het gemiddelde van 3 laboratoria het juiste chloride-
gehalte van een monster aangeeft wordt met een potentiometrische 
titratiemethode 0 , 024 tot 0 , 049% meer chloride in dieetkaas gevonden 
dan met de gravimetrische methode . 
Opmeddng 
In 1977 werd door 7 laboratoria in kaas met de potentiometrische 
titratiemethode ook meer c11loride gevonden dan met de zilvernitraat-
titratiemethode volgens NEN 3761 (circa 0 , 03%). 
3 . Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheld 
Hoewel het aantal laboratoria te gering is om de reproduceerbaarheld 
te bepalen is deze wel berekend . Dit is om de volgende redenen gedaan. 
a. De monsters zijn met tussenpozen van circa een maand eeanalyseerd, 
zodat de omstandigheden waaronder een laboratorium de analyses 
verrichtte verschillend zijn . 
b . Het is van belang om te \veten of de potentiometrische titra-
tiemethode een grotere analysespreiding heeft dan de gravimetrische 
methode. 
Per methode en per monster zijn s(herhaalbaarheid) en s( reproduceer-
baarheid) vermeld in tabel 4. Uit tabel 4 volgt . 
Potentiometrische (NEN 3762) 
Gravimetrische met hode (NEN 3773) 
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Herhaalbaarheid Reproduceerbaarheld 
0,014% 
0,020% 
0,067% 
0,086% 
- 3 -
- 3 -
Uit de variatie-analyses van de tabellen 1 en 2 die vermeld staan in 
tabel 5 blijkt dat er niveauverschillen tussen de laboratoria zijn . 
Zonder niveauverschillen heeft men de spreiding in een laboratorium 
van maand tot maand, deze is te berekenen uit s(herhaling + lab x dag 
x monster) . 
Potentiometri.sche methocie 
Gravimetrische methode 
Reproduceerbaarbeid in laboratorium 
2,83 x 0,0106 0 , 030% 
2,83 x 0,0226 0,064% 
Conclusie: 
De analysespreiding van de potentiometrische titratiemethode is eerde r 
beter en zeker niet slechter dan van de gravimetrische methode. 
Opmerking: 
In 1977 werden voor kaas de volgende spreidingen berekend . 
herhaalbaarheid 
Potentiometrische methode 0,014% 
Zilvernitraat methode 0 , 024% 
Zilvernitraat methode + filtratie 0 , 017% 
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reproduceerbaarheld 
0,058% 
0 , 090% 
0,066% 
He/H 
'eo.bel 1 l)o ten t:LOJnct.ci :.:; cl1 c L.L Lra L.i c111C ~ho de NEH Y/62 
Chloride in dieetkaas in ~ 
Routinemethode NEN 3'(62 HJ~N 3773 3762 - 3773 
Lab. A B c gem. referentie rout. - refer. 
Monster 
1 0.445 0.445 
* 
0.445 0.400 + 0.045 
0.444 0.446 
2 0.075 0.071 0,049 0,066 0,048 + 0,018 
0.076 0.078 0.049 
3 0.476 0.470 0.432 0.461 0,407 + 0,054 
0.483 0.470 o. 433 
4 0.490 0.470 0.431 0.464 0.411 + 0.053 
0.489 0, 470 0.435 
5 0.490 0.470 0,440 0,465 0.411 + 0,054 
0.490 0,460 0.440 
I 
I :l 6 0.416 ! o. 430 0,409 0.404 0.396 + 0.020 
I 0,433 0.415 o. 404 
I 
I 7 0.416 0.413 0.356 0.399 o. 388 
+ 0,011 
0.422 o. 425 0.362 
I 8 0.388 0.382 o. 340 o. 372 0.325 + 0.047 I 0.388 0.382 0.350 I 
I 9 0. 353 0 . 358 0,323 0.349 0.333 + 0.016 
! 0.350 o. 382 0.326 
I 10 o. 438 o. 436 0.408 0.427 011379 + 0.048 
0.442 o. 422 0.413 
Gem, 0.401 0. 394 0,386 
,...-~/\ 
* 
0.350 + 0,036 6 
· o ( v e.r.o clüJ.) 0.0179 
Afwijkingen van het monstergemiddelde s ( c;em . . · ) 0 .00']7 
:(' t 6. 47 Lab, A B c 
Monster 
1 - 0.001 0,001 
* 2 0,009 0,008 -0.017 
3 0,019 0,009 -0.028 
4 0.025 0,006 -0.031 
5 0,025 o.ooo -0.025 
6 0,016 -0,004 -0 .012 
7 0,020 0,020 -0.040 
8 0,016 0,010 -0.027 
9 0,003 0,021 -0,024 
10 0,014 0,003 -0.016 
Gem. 0,015 0,007 -0.0~4 
s (v) 0 ,0086 o. 0083 0,0086 
* La b.C h eeft mons t er 1 niet geanalyseerd, 
.,, ... ;Jir.;n:i fi cant van nul a:C\'!ijkcncl 0( < 0 . 01 
Tabel ') Gl'é.lv-i.Jn () ~-c":L fle ]1 ·o lnothoclc· N'JI:N 377 '5 r_ 
Chloride in dieetkaas in % 
· Referentiemethode 
Lab. A B c gem. 
Monster 
1 o. 447 0.403 0.359 o. 400 
0.419 0.412 0.359 
2 0.052 0,059 0.025 0,048 
0.057 0,063 o. 031 
3 0.432 0.440 o. 340 0.407 
o. 437 0.446 o. 349 
4 0.393 0.440 0.393 o. 411 
o. 397 0.447 0.396 
5 o. 437 0.450 0.343 0.411 
0.441 0.440 0.352 
6 0.394 0.400 0.390 0.396 c . ' 
0.399 0.400 o. 393 
7 0.388 0.389 o. 374 0.388 
0.393 0.390 0.392 
8 0.309 0.344 0.310 o. 325 
o. 321 0.345 o. 320 
9 0.333 o. 347 0.315 0.333 
0.343 o. 347 
10 0.373 o. 377 0.374 0.379 
0,401 0.374 
Gem. 0.357 o. 367 0,325 0.350 
Afwijkingen van het monstergemiddelde 
Lab. A B c c· 
Monster 
1 0,033 0,008 -0.041 
2 0,007 0.013 -0.020 
3 0.027 0.036 -0.06 3 
4 -0.016 0.033 -0.017 
5 0.029 0.035 -0.063 
6 0,001 0,004 -0.005 
7 0,003 0,002 -0.005 
8 -0.010 0.020 -0.010 
9 0,005 0.014 -0.018 
10 -0.006 0,010 -0.005 
Gem. 0,007 0.017 -0.025 
s(v) o. 0170 o. 0127 o. 0230 
Tabel 3 Chloridegehalteverschillen tussen de potenticmetrische en de 
gravimetrische methode per laboratorium en per monster 
(NEN 3762 - NEN 3773) in % 
Hanster Lab. A Lab. B Lab. c 
1 + 0,012 + 0,038 
2 + 0,021 + 0,014 + 0,021 
3 + 0,045 + 0,027 + 0,088 
Ll + 0,09LI + 0,026 + 0,038 
5 + 0,051 + 0,020 + 0,092 
6 + 0,035 + 0,012 + 0,012 
7 + 0,028 + 0,030 - 0,024 
8 + 0,073 + 0,038 + 0,030 
9 + 0,014 + 0,023 + 0,010 
10 + 0,067 + 0,040 + 0,036 
gem . + 0, 04'•** + 0,027** + 0, 03'•* 
s(verschil) 0,027 0,010 0,037 
s(gem .verschil) 0,0086 0,0031 0,0123 
t 5 ,10 8,57 2,74 
* 
significant van nul afl.lijkend a < 0,05 
"/("/( significant van nul afwijkend a < 0,01 
Tabel /~ Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheld van de chloridebepa-
ling in dieetkaas in %. 
Hanster Potenticmetrisch Gravimetrisch 
s(herh.) s(repr.) s(herh.) s(repr.) 
1 * * 0,0120 3 0,0385 2 
2 0,0029 3 0,0152 2 0,0036 3 0,0177 2 
3 0,0029 3 0,0249 2 0,0049 3 0,0547 2 
4 0,0017 3 0,0287 2 0,0035 3 0,0283 2 
5 0,0041 3 0,0252 2 0,0057 3 0,0548 2 
6 0,0027 3 0,0143 2 0,0024 3 0,0046 2 
7 0,0060 3 0,03ll9 2 0,0069 3 0,0069 2 
8 0,0041 3 0,0235 2 0,0064 3 0,0176 2 
9 0,0099 3 0,0239 2 0,0050 2 0,0150 2 
10 0,0063 3 0,0156 2 0,0120 2 0,0120 2 
Gemiddeld 0,0045 0,0207 0,0062 0,0250 
Gepoold 0,0051 27 0,0238 18 0,0069 28 0,0303 20 
herhaalbaarheid reproduceerbaarheld 
Potentiometrisch 2,83 x 0,0051 0,014% 2 ,83 x 0,0238 0,067% 
Gravimetrisch 2,83 x 0,0069 0,020% 2,83 x 0,0303 0,086% 
* slechts 2 l aboratoria . 
8270.5 
. \ 
'1,nbc1· 5 _C}·,)or.i de __ jn di ,:r~ t) ::_~_3s _i n ~r. 
:;ou t..inc~ J :-: r:thode NJ•!I'! 3762 .Potcntiomc l,r j :-Jchc ·L:L-L.r:nL·i c 
zond er JT!onst r.: r 1 ( cet:n ?.nal;ys cresultaten van lab . C) 
V iJ\ IA N 'l' I }~ AJ~ A LY SE 
Vari ati ebron Kv;adratensom 
monsters 0 . 74436537 
l aboratoria 0 . 0 1677437 
lab x dag x mons ter 0 . 00314563 
residu 0 . 00070450 
totaal 0 .76498987 
s herhaling) = 0 . 0051 
s labxdagxmonster) = 0 . 0092 
s = 0 . 0 213 laboratoria) 
s herh . +labxdagxmonster) = 0 . 0106 
herh/2+labxdagxmonster)= s 
s herh+ l abxdagxmon+l ab) 
afwijki ng lab 1 = 
afwijking lab 2 = 
afwijking l ab 3 = 
totaalgemiddel de = 
s(toetsing) = 
0,0099 
= 0 . 0238 
0 . 0 163 
0 . 0082 
-0 . 0245 
o. 37 98 
o. 0033 
Q 
8 
2 
16 
27 
53 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
Gem. kl·;adra t en 
0 . 09304567 
0 . 00838719 
0 . 00019660 
0 . 00002609 
= 1. 35 % 
= 2. 43 % 
= 5 . 62 % 
= 2. 78 % 
= 2. 61 % 
= 6. 27 % 
Refer entiemethode NBN 3773 Gï~<wi.Jilc·i;:cü>chc 111c L.hodc 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem, kwadraten 
monsters o. 65833927 9 o. 07 314881 
l aboratoria 0 . 0 1902760 2 0 . 00951380 
lab x dag x monster 0 . 0 1-758573 18 .. 0 . 00097699 
r esidu 0 , 00133000 30-'' 0 . 00004433 
totaal 0.69628260 59 
s herhaling) = 0 , 0067 V = 1. 90 % 
s labxdagxmonster) = 0 . 0216 V = 6 . 18 % 
s l aboratoria) = o. 0 207 V ::: 5 . 91 % 
s herh. +l abxdagxmonster) = o. 0226 V ::: 6 . 46 % 
F 
42.66:: 
7 . 53 . . 
F 
** 9 . 7 4** 
22 . 04 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0 . 022 1 V ::: 6 . 32 % In 1980 0 . 020 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0 . 0306 V = 8 . 76 % 
afwijking lab 1 = 0.0072 
afwijking lab 2 = 0 . 017 3 
afwijking l ab 3 = -0 . 0 245 
totaalgemiddelde = 0 . 3497 
s(toetsing) = 0.0070 
!f--ï.· vadnn~.i. c l lcn-LaaL < 0.01 
-" (lj·L 1wo.rt ?G te :~.ijn , lab 1\ en C 11cbhcn elk oc~n JllOlWl.m.' ·i_ n 
cnkc:J voud r~c<~nnl ysccr<l , voor' cl n bcï·olu.m i rte;cn :i r; ·l.l·f<~cJnnaJ 
cl c'!0<)l.Ccl o vma.~:clc eenomen. 
